DRIFTSINSTRUKS                                             Fakultet for naturvitenskap og teknologi
	MASKIN/ APPARATUR/ INSTRUMENT: Differental Scanning Calirometer, DSC

	Fabrikat/serienr.:
Micro DSC VII
Eq: 10010384, Sølvnummer: 1405
	Lokalisering:
Rom 4.056  K4

	Original manual finnes hvor? Rom 4.057 i felles hylle

	Loggbok med kvittering for opplæring og vedlikehold av utstyret:
I skuff under instrumentet

	Risikovurdering: 

Gjennomført risikovurdering, dato

Ark

	Påbudt personlig verneutstyr:
	Faremomenter:

	Øyevern 
	
	Brann
	

	Hansker
	
	Kjemikalier/gasser
	N(g)

	Hørselvern
	
	Strøm/høy spenning
	

	Bekledning
	
	Temperatur/trykk
	

	Åndedrettsvern
	
	Kutt/klemfare
	

	Skjerming
	
	Roterende utstyr
	

	Annet
	
	Farlig avfall
	

	Ingen
	
	Utenom arbeidstid
	

	
	Annet
	

	
	Ingen
	

	Bruksanvisning:

I hylle på rom 5.057. 

	Nødprosedyre: 

Steng ventil på gasstank ved for høyt trykk.

	Vedlikeholdsrutiner  (vedlikeholdsprosedyrer beskrives i eget vedlegg)

	Hyppighet: 


	Etter behov

	Serviceavtaler: 


	Ingen

	Kontaktpersoner: 


	

	Utstyrsansvarlig 1:
	Utstyrsansvarlig 2:

	Navn
	Magnus Hattrem
	Navn
	Julie Nilsen-Nygaard

	Telefon
	93217710
	Telefon
	97175278

	Mobil
	
	Mobil
	-----

	e-postadresse
	Magnus.hattrem@biotech.ntnu.no
	e-postadresse
	Julie.nilsen-nygård@biotech.ntnu.no

	Signatur
	
	Signatur
	

	Kontrollert og oppdatert

	Dato: 
	06.02.12
	Dato: 
	
	Dato: 
	

	Dato: 
	
	Dato: 
	
	Dato: 
	


